
 

2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 28.4₇ 10.1₀ 2.01₀ 4.96₅ 2.07₅ 0.47₇ 1.84₇ 0.02₄ 1.01₁ 48.9₆ 0.85₀ 48.1₁ 0.00₇ 0.02₇

分　析　所  Ｌ1   28.28 p   10.16 e   2.018 i   4.968 i   2.094 i   0.456 i   1.868 a   0.031 a   1.009 i   48.60 m   0.830 x － 0.008 i 0.022 c

 Ｌ2   28.44 p   10.10 e   2.034 c   4.944 i   2.054 i   0.475 i   1.842 f   0.026 f   0.989 i   48.84 m   0.837 i － 0.008 i 0.037 c

 Ｌ3   28.42 h 10.3₀   1.980 c   4.986 c   2.084 a   0.476 a   1.842 a   0.021 a   0.992 a   49.26 m   0.827 x － － －

 Ｌ4   28.30 p   10.02 e   2.025 i   4.964 i   2.135 i   0.505 i   1.858 a   0.026 a   1.007 i   49.15 m   0.855 i － 0.009 i －

 Ｌ5   28.60 h   10.09 e   1.999 c   4.953 c   2.009 a   0.483 a   1.838 a   0.019 a   1.052 a   48.93 m   0.853 x － 0.004 a 0.022 c

 Ｌ6   28.53 h   10.00  e   2.028 c   4.986 i   2.091 i   0.487 i   1.862 a   0.024 a   1.011 i   48.72 m   0.870 i － 0.006 i 0.030 c

 Ｌ7   28.67 p   10.09 e   1.984 c   4.941 x   2.041 a   0.446 a   1.809 a   0.020 a   1.039 a   49.00 g   0.865 i － － －

 Ｌ8   28.50 p   10.04 v   2.008 c   4.979 c   2.094 a   0.486 a   1.860 a   0.022 a   0.988 a   49.15 m   0.866 x － 0.007 c 0.022 c

平  均  値 (  ) 28.46₈ 10.10₀ 2.009₅ 4.965₁ 2.075₃ 0.476₈ 1.847₄ 0.023₆ 1.010₉ 48.95₆ 0.850₄ 48.10₆ 0.007₀ 0.026₆

 標準偏差（室間)　 0.13₀ 0.09₆ 0.020₆ 0.019₂ 0.039₂ 0.018₄ 0.019₆ 0.003₉ 0.023₆ 0.21₀ 0.017₀ － 0.001₇ 0.006₈

         （室内)　 0.10₀ 0.08₃ 0.010₁ 0.008₅ 0.011₂ 0.005₆ 0.019₅ 0.002₂ 0.006₅ 0.12₈ 0.007₀ － 0.000₉ 0.005₇

 信頼区間（95%) 0.1₁ 0.0₈ 0.01₇ 0.01₆ 0.03₃ 0.01₅ 0.01₆ 0.00₃ 0.02₀ 0.1₈ 0.01₄    0.18
*4 0.00₂ 0.00₈

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

耐 火 物 技 術 協 会

分　析　成　績

Na2OTiO2 CaO MgO HfO2

参　考　値

ＪＲＲＭ　７０１（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

K2O Cr2O3 ZrO2 
*3SiO2 Al2O3 Fe2O3   化 学 成 分
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 10.0₁ 38.2₁ 0.37₄ 0.21₁ 1.55₅ 1.98₂ 2.02₇ 0.58₀ 0.11₁ 44.7₁ 2.09₀ 42.6₂ 0.00₄ 0.02₈

分　析　所  Ｌ1   9.960 p   38.31 e   0.367 i   0.204 i   1.567 i   1.993 i   2.045 a   0.581 a   0.120 i   44.72 m   2.061 X － 0.004 i 0.027 c

 Ｌ2   9.967 p   38.04 e   0.375 c   0.210 i   1.536 i   1.949 i   2.035 f   0.587 f   0.114 i   44.75 m   2.070 i － 0.004 i 0.030 c

 Ｌ3  10.16 h 38.2₅   0.377 c   0.196 c   1.582 a   2.002 a   1.999 a   0.564 a   0.108 a   44.82 m   2.069 x － － －

 Ｌ4   9.929 p   38.14 v   0.371 i   0.205 i   1.562 i   1.997 i   2.043 a   0.601 a   0.111 i   44.75 m   2.121 i － 0.004 i －

 Ｌ5   9.995 h   38.29 e   0.375 c   0.198 c   1.545 a   1.989 a   2.039 a   0.549 a   0.106 a   44.62 m   2.035 x － 0.002 a 0.027 c

 Ｌ6   9.992 h   38.16 e   0.369 c   0.221 c   1.559 i   1.987 i   2.013 a   0.579 a   0.104 n   44.54 m   2.118 i － 0.004 i 0.029 c

 Ｌ7  10.15 p   38.38 e   0.383 c   0.231 c   1.544 a   1.983 i   2.017 a   0.591 a   0.112 a   44.79 g   2.107 i － － －

 Ｌ8   9.946 p   38.14 v 0.379   0.220 c   1.542 a   1.959 a   2.027 a   0.585 a   0.112 a   44.70 m   2.138 x － 0.005 a 0.026 c

平  均  値 (  ) 10.01₂ 38.21₄ 0.374₅ 0.210₆ 1.554₆ 1.982₄ 2.027₃ 0.579₆ 0.110₉ 44.71₁ 2.089₉ 42.62₁ 0.003₈ 0.027₈

 標準偏差（室間)　 0.09₀ 0.10₁ 0.005₆ 0.012₂ 0.016₁ 0.018₃ 0.016₃ 0.016₁ 0.005₀ 0.09₄ 0.036₀ － 0.001₀ 0.001₄

         （室内)　 0.05₇ 0.07₉ 0.007₆ 0.003₄ 0.011₆ 0.011₉ 0.017₅ 0.012₂ 0.002₄ 0.10₉ 0.009₃ － 0.000₈ 0.001₃

 信頼区間（95%) 0.0₈ 0.0₈ 0.00₅ 0.01₀ 0.01₃ 0.01₅ 0.01₄ 0.01₃ 0.00₄ 0.0₈ 0.03₀    0.08
*4 0.00₁ 0.00₂

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

K2O HfO2Cr2O3

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

Na2O ZrO2 
*3TiO2

参　考　値
   化 学 成 分 SiO2 Al2O3 Fe2O3

分　析　成　績

CaO MgO

ＪＲＲＭ　７０２（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 14.6₆ 46.3₉ 0.05₉ 0.07₂ 0.03₇ 0.01₁ 0.53₅ 0.00₂ 0.00₆ 38.1₂ 0.72₈ 37.3₉ 0.00₀ 0.03₅

分　析　所  Ｌ1   14.51 p   46.63 e   0.058 i   0.070 i   0.036 i   0.012 i   0.522 a   0.004 a   0.010 i   38.22 m   0.719 x － 0.000 i 0.037 c

 Ｌ2   14.66 p   46.28 e   0.060 c   0.073 c   0.036 i   0.008 i   0.532 f   0.000 f   0.004 i   37.91 m   0.703 i － 0.000 i 0.034 c

 Ｌ3   14.77 h 46.3₄   0.064 c   0.081 c   0.038 a   0.014 a   0.538 a   0.002 a   0.022 a   38.30 m   0.709 x － － －

 Ｌ4   14.58 p   46.22 v   0.056 i   0.064 i   0.041 i   0.011 i   0.559 a   0.000 a   0.000 i   38.20 m   0.743 i － 0.001 i －

 Ｌ5   14.58 h   46.44 e   0.060 c   0.066 c   0.035 a   0.010 a   0.546 a   0.001 a   0.002 a   38.16 m   0.713 x － 0.000 a 0.032 c

 Ｌ6   14.69 h   46.25 e   0.054 c   0.072 c   0.040 i   0.011 i   0.520 a   0.006 a   0.000 n   38.03 m   0.740 i － 0.000 i 0.040 c

 Ｌ7   14.88 p   46.51 e   0.055 c   0.083 c   0.034 a   0.010 i   0.530 a   0.004 a   0.004 a   38.00 g   0.742 i － － －

 Ｌ8   14.61 p   46.44 v   0.062 c   0.067 c   0.038 a   0.014 a   0.535 a   0.002 a   0.004 a   38.10 m   0.753 x － 0.000 a 0.030 c

平  均  値 (  ) 14.66₀ 46.38₉ 0.058₆ 0.072₀ 0.037₃ 0.011₃ 0.535₃ 0.002₄ 0.005₈ 38.11₅ 0.727₈ 37.38₇ 0.000₂ 0.034₆

 標準偏差（室間)　 0.12₁ 0.14₃ 0.003₄ 0.006₇ 0.002₅ 0.002₀ 0.012₂ 0.002₁ 0.008₁ 0.13₁ 0.018₈ － 0.000₉ 0.004₁

         （室内)　 0.08₇ 0.07₆ 0.001₉ 0.003₀ 0.005₂ 0.001₃ 0.005₀ 0.001₉ 0.004₀ 0.08₆ 0.006₂ － 0.000₃ 0.001₁

 信頼区間（95%) 0.1₀ 0.1₂ 0.00₃ 0.00₆ 0.00₂ 0.00₂ 0.01₀ 0.00₂ 0.00₇ 0.1₁ 0.01₆    0.11
*4 0.00₁ 0.00₅

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

参　考　値
Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO ZrO2 

*3CaO

ＪＲＲＭ　７０３（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

K2O HfO2Cr2O3SiO2   化 学 成 分

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

Na2O

耐 火 物 技 術 協 会
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 42.6₄ 19.5₉ 0.55₄ 1.02₆ 0.15₅ 0.51₅ 0.22₈ 0.40₂ 0.51₈ 34.1₆ 0.68₅ 33.4₈ 0.08₉ 0.13₀

分　析　所  Ｌ1   42.42 p   19.71 e   0.550 i   1.032 i   0.148 i   0.494 i   0.222 a   0.400 a   0.503 i   34.29 m   0.670 x － 0.092 i 0.138 c

 Ｌ2   42.74 p   19.50 e   0.552 c   1.011 i   0.149 i   0.513 i   0.234 f   0.402 f   0.511 i   34.09 m   0.689 i － 0.094 i 0.114 c

 Ｌ3   42.72 h 19.5₇   0.553 c   1.030 c   0.164 a   0.516 a   0.229 a   0.392 a   0.511 a   34.32 m   0.659 x － － －

 Ｌ4   42.48 p   19.57 e   0.541 i   1.033 i   0.162 i   0.535 i   0.244 a   0.404 a   0.508 i   34.17 m   0.693 i － 0.099 i －

 Ｌ5   42.73 h   19.50 e   0.559 c   1.031 c   0.152 a   0.512 a   0.210 a   0.402 a   0.541 a   34.16 m   0.697 x － 0.058 a 0.112 c

 Ｌ6   42.69 h   19.53 e   0.560 c   1.034 i   0.158 i   0.510 i   0.226 a   0.402 a   0.518 i   34.12 m   0.688 i － 0.094 i 0.172 c

 Ｌ7   42.70 p   19.72 e   0.565 c   1.017 x   0.152 a   0.512 i   0.236 a   0.410 a   0.532 a   34.10 g   0.693 i － － －

 Ｌ8   42.65 p   19.65 v   0.550 c   1.020 c   0.154 a   0.528 a   0.224 a   0.40₀ a   0.518 a   34.06 m   0.690 x － 0.096 a 0.116 c

平  均  値 (  ) 42.64₁ 19.59₄ 0.553₈ 1.026₀ 0.154₉ 0.515₀ 0.228₁ 0.402₀ 0.517₈ 34.16₄ 0.684₉ 33.47₉ 0.088₈ 0.130₄

 標準偏差（室間)　 0.11₈ 0.09₁ 0.007₆ 0.008₆ 0.006₁ 0.011₈ 0.010₂ 0.004₉ 0.012₆ 0.09₈ 0.014₀ － 0.015₂ 0.025₉

         （室内)　 0.08₆ 0.10₂ 0.006₄ 0.007₁ 0.004₀ 0.004₃ 0.005₄ 0.005₆ 0.008₃ 0.10₇ 0.006₇ － 0.001₈ 0.003₂

 信頼区間（95%) 0.1₀ 0.0₇ 0.00₆ 0.00₇ 0.00₅ 0.01₀ 0.00₈ 0.004₀ 0.01₀ 0.0₈ 0.01₁    0.08
*4 0.01₂ 0.02₁

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

参　考　値
ZrO2 

*3

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

MgO Na2O K2O Cr2O3

ＪＲＲＭ　７０４（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

HfO2Al2O3SiO2   化 学 成 分 CaOFe2O3 TiO2
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 2.00₂ 64.2₄ 0.14₁ 2.02₄ 0.19₁ 0.46₁ 0.30₁ 0.01₈ 2.02₂ 28.5₀ 0.48₅ 28.0₁ 0.00₄ 0.01₇

分　析　所  Ｌ1   2.004 c   64.25 e   0.131 i   2.049i   0.194 i   0.455 i   0.280 a   0.019 a   2.026 i   28.35 m   0.479 x － 0.004 i 0.040 c

 Ｌ2   1.974 c   64.13 e   0.140 c   2.029 i   0.180 i   0.469 i   0.300 f   0.018 f   2.019 i   28.54 m   0.487 i － 0.005 i 0.011 c

 Ｌ3   2.011 h 64.0₅   0.144 c   2.035 c   0.208 a   0.461 a   0.326 a   0.023 a   1.996 a   28.66 m   0.472 x － － －

 Ｌ4   1.937 p   64.15 e   0.143 i   2.048 i   0.198 i   0.483 i   0.303 a   0.019 a   2.034 i   28.73 m   0.504 i － 0.006 i －

 Ｌ5   2.085 c   64.32 e   0.139 c   1.970 c   0.182 a   0.457 a   0.289 a   0.018 a   2.029 a   28.40 m   0.471 x － 0.000 a 0.011 c

 Ｌ6   2.066 c   64.42 e   0.131 c   2.048 i   0.198 i   0.467 i   0.299 a   0.014 a   2.016 i   28.41 m   0.483 i － 0.004 i 0.012 c

 Ｌ7   2.010 c   64.49 e   0.150 c   1.994 x   0.184 a   0.454 a   0.313 a   0.018 a   2.037 a   28.51 m   0.487 i － － －

 Ｌ8   1.931 c   64.12 v   0.152 c   2.020 c   0.186 a   0.441 a   0.296 a   0.018 a   2.021 a   28.37 m   0.495 x － 0.006 a 0.012 c

平  均  値 (  ) 2.002₃ 64.24₁ 0.141₃ 2.024₁ 0.191₃ 0.460₉ 0.300₈ 0.018₄ 2.022₃ 28.49₆ 0.484₈ 28.01₁ 0.004₂ 0.017₂

 標準偏差（室間)　 0.054₆ 0.13₇ 0.007₈ 0.028₈ 0.009₇ 0.012₃ 0.014₀ 0.002₄ 0.012₆ 0.14₄ 0.011₂ － 0.002₀ 0.012₅

         （室内)　 0.061₆ 0.11₄ 0.003₀ 0.008₀ 0.002₄ 0.006₆ 0.005₃ 0.001₇ 0.010₈ 0.08₃ 0.004₂ － 0.000₈ 0.001₂

 信頼区間（95%) 0.04₆ 0.1₁ 0.00₇ 0.02₄ 0.00₈ 0.01₀ 0.01₂ 0.00₂ 0.01₁ 0.1₂ 0.00₉    0.12
*4 0.00₂ 0.01₆

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

HfO2

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

参　考　値

ＪＲＲＭ　７０５（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

Na2OMgO K2O   化 学 成 分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO ZrO2 
*3Cr2O3
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 39.6₂ 26.1₄ 0.13₁ 3.80₆ 1.59₉ 0.15₉ 3.52₁ 0.95₉ 0.01₀ 24.0₉ 1.19₉ 22.8₉ 0.00₄ 0.01₆

分　析　所  Ｌ1   39.63 p   26.15 e   0.131 i   3.776 i   1.616 i   0.165 i   3.516 a   0.971 a   0.010 i   24.12 m   1.197 x － 0.006 i 0.017 c

 Ｌ2   39.63 p   26.09 e   0.135 c   3.819 x   1.592 i   0.158 i   3.568 f   0.969 f   0.011 i   24.04 m   1.134 i － 0.004 i 0.016 c

 Ｌ3   39.65 p   26.16 e   0.129 c   3.789 i   1.617 i   0.161 i   3.498 a   0.972 a   0.008 i   24.07 m   1.191 i － 0.006 i 0.014 c

 Ｌ4   39.59 h 26.2₅   0.130 c   3.822 x   1.588 a   0.146 a   3.514 a   0.963 a   0.008 a   24.00 m   1.183 x － － －

 Ｌ5   39.57 p   26.10 e   0.131 i   3.819 i   1.590 i   0.159 i   3.545 a   0.957 a   0.012 i   24.02 m   1.208 i － 0.005 i －

 Ｌ6   39.61 h   26.06 e   0.130 c   3.789 x   1.595 a   0.161 a   3.499 a   0.951 a   0.010 a   24.08 m   1.233 x － 0.002 a 0.017 c

 Ｌ7   39.63 h   26.20 e   0.129 c   3.826 c   1.611 i   0.166 i   3.505 a   0.943 a   0.008 n   24.12 m   1.212 i － 0.001 i 0.018 c

 Ｌ8   39.61 p   26.13 e   0.133 c   3.809 x   1.582 a   0.158 a   3.526 a   0.943 a   0.009 a   24.24 m   1.235 x － 0.003 a 0.011 c

平  均  値 (  ) 39.61₅ 26.14₃ 0.131₀ 3.806₁ 1.598₉ 0.159₃ 3.521₄ 0.958₆ 0.009₅ 24.08₆ 1.199₁ 22.88₇ 0.003₉ 0.015₅

 標準偏差（室間)　 0.03₀ 0.06₄ 0.002₀ 0.019₂ 0.013₀ 0.006₂ 0.024₃ 0.011₇ 0.001₅ 0.07₉ 0.032₁ － 0.002₀ 0.002₅

         （室内)　 0.08₄ 0.07₃ 0.001₇ 0.010₉ 0.008₂ 0.004₀ 0.016₈ 0.004₄ 0.001₅ 0.06₅ 0.012₈ － 0.000₅ 0.001₆

 信頼区間（95%) 0.0₃ 0.0₅ 0.00₂ 0.01₆ 0.01₁ 0.00₅ 0.02₀ 0.01₀ 0.00₁ 0.0₇ 0.02₇    0.07
*4 0.00₂ 0.00₃

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

HfO2

参　考　値
Cr2O3 ZrO2 

*3

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

CaO

ＪＲＲＭ　７０６（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

K2O   化 学 成 分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 Na2OMgO
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 21.1₇ 55.7₈ 1.81₅ 0.28₉ 1.08₆ 0.84₄ 0.19₉ 0.15₅ 0.18₀ 18.5₃ 0.36₇ 18.1₆ 0.00₃ 0.05₅

分　析　所  Ｌ1   21.16 p   55.69 e   1.832 i   0.285 i   1.094 i   0.848 i   0.202 a   0.154 a   0.183 i   18.52 m   0.363 x － 0.005 i 0.052 c

 Ｌ2   21.20 p   55.70 e   1.812 c   0.285 i   1.083 i   0.845 i   0.193 f   0.159 f   0.176 i   18.44 m   0.378 i － 0.004 i 0.055 c

 Ｌ3   21.04 p   55.83 e   1.808 c   0.292 i   1.092 i   0.841 i   0.204 a   0.150 a   0.179 i   18.45 m   0.372 i － 0.004 i 0.058 c

 Ｌ4   21.25 h 55.7₉   1.807 c   0.290 c   1.082 a   0.848 a   0.208 a   0.154 a   0.178 a   18.73 m   0.349 x － － －

 Ｌ5   21.19 p   55.75 e   1.820 i   0.290 i   1.078 i   0.846 i   0.206 a   0.156 a   0.174 i   18.47 m   0.373 i － 0.004 i －

 Ｌ6   21.27 h   55.85 e   1.820 c   0.291 c   1.084 a   0.844 a   0.203 a   0.152 a   0.182 a   18.46 m   0.354 x － 0.002 a 0.056 c

 Ｌ7   21.02 h   55.89 e   1.826 c   0.294 c   1.092 i   0.841 i   0.177 a   0.153 a   0.182 i   18.48 m   0.376 i － 0.001 i 0.056 c

 Ｌ8   21.22 p   55.77 e   1.794 c 0.282   1.080 a   0.842 a   0.200 a   0.160 a   0.184 a   18.66 m   0.374 x － 0.002 a 0.053 c

平  均  値 (  ) 21.16₉ 55.78₄ 1.814₉ 0.288₆ 1.085₆ 0.844₄ 0.199₁ 0.154₈ 0.179₈ 18.52₆ 0.367₄ 18.15₉ 0.003₁ 0.055₀

 標準偏差（室間)　 0.09₃ 0.07₄ 0.012₂ 0.004₂ 0.006₄ 0.002₉ 0.009₉ 0.003₃ 0.003₅ 0.10₈ 0.011₀ － 0.001₆ 0.002₃

         （室内)　 0.04₃ 0.12₄ 0.007₈ 0.002₃ 0.006₄ 0.007₁ 0.002₅ 0.004₄ 0.002₇ 0.07₄ 0.005₁ － 0.001₂ 0.001₂

 信頼区間（95%) 0.0₈ 0.0₆ 0.01₀ 0.00₄ 0.00₅ 0.00₂ 0.00₈ 0.00₃ 0.00₃ 0.0₉ 0.00₉    0.09
*4 0.00₂ 0.00₂

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

Cr2O3 ZrO2 
*3K2O

参　考　値

ＪＲＲＭ　７０７（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

CaO   化 学 成 分 SiO2 Al2O3 HfO2MgO Na2OFe2O3 TiO2
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 0.54₇ 79.6₃ 0.80₁ 1.02₁ 1.17₄ 1.64₉ 0.08₉ 0.74₆ 0.29₈ 13.8₉ 1.03₄ 12.8₆ 0.00₁ 0.00₂

分　析　所  Ｌ1   0.547 c   79.50 e   0.805 i   1.001 i   1.182 i   1.664 i   0.074 a   0.723 a   0.298 i   13.91 m   1.019 x － 0.002 i 0.002 c

 Ｌ2   0.563 c   79.72 e   0.806 c   1.035 x   1.188 i   1.664 i   0.094 f   0.754 f   0.294 i   13.96 m   1.065 i － 0.001 i 0.002 c

 Ｌ3   0.543 c   79.67 e   0.801 c   1.014 i   1.185 i   1.654 i   0.087 a   0.755 a   0.299 i   13.91 m   1.032 i － 0.001 i 0.003 c

 Ｌ4 0.557 79.7₄   0.801 c   1.038 x   1.162 a   1.644 a   0.092 a   0.751 a   0.298 a   13.80 m   1.016 x － － －

 Ｌ5   0.559 c   79.48 e   0.791 i   1.009 i   1.154 i   1.647 i   0.096 a   0.779 a   0.297 i   13.82 m   1.039 i － 0.001 i －

 Ｌ6   0.547 c   79.67 e   0.797 c   1.025 x   1.183 a   1.642 a   0.091 a   0.743 a   0.299 a   13.87 m   1.019 x － 0.000 a 0.002 c

 Ｌ7   0.523 c   79.61 e   0.807 c   1.031 i   1.186 i   1.640 i   0.085 a   0.743 a   0.295 i   13.96 m   1.016 i － 0.000 i 0.002 c

 Ｌ8   0.536 c   79.67 e   0.801 c   1.015 x   1.151 a   1.634 a   0.090 a   0.724 a   0.300 a   13.89 m   1.068 x － 0.000 a 0.000 c

平  均  値 (  ) 0.546₉ 79.63₃ 0.801₁ 1.021₀ 1.173₉ 1.648₆ 0.088₆ 0.746₅ 0.297₅ 13.89₀ 1.034₃ 12.85₆ 0.000₇ 0.001₈

 標準偏差（室間)　 0.013₀ 0.10₅ 0.005₃ 0.013₂ 0.015₄ 0.010₉ 0.006₇ 0.018₀ 0.002₁ 0.05₉ 0.021₅ － 0.000₇ 0.000₈

         （室内)　 0.007₃ 0.07₈ 0.004₈ 0.005₉ 0.004₇ 0.007₉ 0.001₈ 0.002₄ 0.002₈ 0.07₄ 0.012₃ － 0.000₇ 0.001₀

 信頼区間（95%) 0.01₁ 0.0₉ 0.00₄ 0.01₁ 0.01₃ 0.00₉ 0.00₆ 0.01₅ 0.00₂ 0.0₈ 0.01₈    0.05
*4 0.00₁ 0.00₁

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

ＪＲＲＭ　７０８（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

HfO2

参　考　値
ZrO2 

*3

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

Cr2O3CaO MgO Na2O K2O   化 学 成 分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 34.4₅ 50.4₅ 0.47₇ 0.09₁ 0.52₅ 1.21₀ 1.04₀ 0.21₆ 2.92₂ 8.52₃ 0.18₄ 8.34₀ 0.00₂ 0.00₉

分　析　所  Ｌ1   34.56 p   50.27 e   0.472 i   0.088 i   0.526 i   1.211 i   1.016 a   0.214 a   2.933 i   8.615 m   0.176 x － 0.004 i 0.010 c

 Ｌ2   34.42 p   50.43 e   0.482 c   0.088 i   0.534 i   1.209 i   1.058 f   0.218 f   2.886 i   8.508 m   0.200 i － 0.002 i 0.010 c

 Ｌ3   34.48 p   50.48 e   0.474 c   0.092 i   0.524 i   1.213 i   1.040 a   0.221 a   2.939 i   8.578 m   0.190 i － 0.004 i 0.008 c

 Ｌ4   34.55 h 50.5₀   0.473 c   0.092 c   0.519 a   1.210 a   1.036 a   0.224 a   2.943 a   8.525 m   0.158 x － － －

 Ｌ5   34.36 p   50.43 e   0.479 i   0.097 i   0.517 i   1.209 i   1.034 a   0.214 a   2.939 i   8.512 m   0.190 i － 0.004 i －

 Ｌ6   34.41 h   50.48 e   0.479 c   0.092 c   0.526 a   1.203 a   1.048 a   0.218 a   2.928 a   8.525 m   0.179 x － 0.001 a 0.010 c

 Ｌ7   34.39 h   50.54 e   0.477 c   0.091 c   0.515 i   1.211 i   1.034 a   0.212 a   2.914 i   8.365 i   0.193 i － 0.000 i 0.010 c

 Ｌ8   34.45 p   50.47 e   0.479 c   0.088 c   0.539 a   1.218 a   1.054 a   0.209 a   2.896 a   8.558 m   0.182 x － 0.002 a 0.004 c

平  均  値 (  ) 34.45₃ 50.45₀ 0.476₉ 0.091₀ 0.525₁ 1.210₅ 1.040₀ 0.216₃ 2.922₃ 8.523₃ 0.183₅ 8.339₈ 0.002₄ 0.008₇

 標準偏差（室間)　 0.07₀ 0.08₃ 0.003₆ 0.003₁ 0.008₅ 0.004₀ 0.013₅ 0.004₈ 0.021₀ 0.072₀ 0.012₈ － 0.001₁ 0.002₅

         （室内)　 0.05₀ 0.11₉ 0.003₀ 0.001₈ 0.003₈ 0.010₀ 0.012₄ 0.006₉ 0.019₇ 0.076₇ 0.003₅ － 0.001₆ 0.001₈

 信頼区間（95%) 0.0₆ 0.0₇ 0.00₃ 0.00₃ 0.00₇ 0.00₃ 0.01₁ 0.00₄ 0.01₈ 0.06₀ 0.01₁   0.061
*4 0.00₁ 0.00₃

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

ＪＲＲＭ　７０９（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

HfO2

参　考　値
Cr2O3 ZrO2 

*3Na2O K2OMgO

耐 火 物 技 術 協 会

   化 学 成 分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO
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2008.09.01(v20190301)

単位：mass％

ZrO2

(+HfO2) MnO P2O5

認  証  値 5.62₉ 82.3₆ 1.15₁ 3.00₅ 0.22₅ 0.04₉ 1.42₁ 0.63₇ 1.02₈ 4.47₉ 1.51₂ 2.96₇ 0.00₂ 0.04₂

分　析　所  Ｌ1   5.497 p   82.19 e   1.161 i   3.021 i   0.228 i   0.050 i   1.396 a   0.642 a   1.041 i   4.592 m   1.511 x － 0.003 i 0.041 c

 Ｌ2   5.598 p   82.32 e   1.197 c   2.991 x   0.224 i   0.050 i   1.469 f   0.642 f   1.059 i   4.585 m   1.524 x － 0.002 i 0.042 c

 Ｌ3   5.657 c   82.49 e   1.149 c   3.018 i   0.226 i   0.050 i   1.421 a   0.639 a   1.023 i   4.505 m   1.500 i － 0.003 i 0.044 c

 Ｌ4   5.688 h 82.4₆   1.091 c   3.023 x   0.224 a   0.046 a   1.427 a   0.632 a   1.015 a   4.460 m   1.493 x － － －

 Ｌ5   5.596 c   82.38 e   1.119 i   2.960 i   0.220 i   0.049 i   1.420 a   0.646 a   1.003 i   4.279 m   1.514 i － 0.003 i －

 Ｌ6   5.795 c   82.34 e   1.159 c   3.002 x   0.230 a   0.049 a   1.415 a   0.637 a   1.023 a   4.401 m   1.509 x － 0.002 a 0.040 c

 Ｌ7   5.760 c   82.32 e   1.159 c   3.010 c   0.224 i   0.050 i   1.403 a   0.626 a   1.017 i   4.464 i   1.479 i － 0.000 i 0.044 c

 Ｌ8   5.441 c   82.41 e   1.171 c   3.011 x   0.224 a   0.051 a   1.413 a   0.631 a   1.044 a   4.548 m   1.565 x － 0.001 a 0.044 c

平  均  値 (  ) 5.629₀ 82.36₄ 1.150₈ 3.004₅ 0.225₀ 0.049₄ 1.420₅ 0.636₉ 1.028₁ 4.479₃ 1.511₉ 2.967₄ 0.002₀ 0.042₅

 標準偏差（室間)　 0.121₇ 0.08₃ 0.032₇ 0.021₃ 0.003₀ 0.001₄ 0.022₂ 0.006₉ 0.018₀ 0.105₁ 0.025₄ － 0.001₀ 0.001₄

         （室内)　 0.025₇ 0.11₇ 0.007₆ 0.005₃ 0.008₃ 0.002₉ 0.008₁ 0.008₉ 0.018₈ 0.025₇ 0.007₇ － 0.001₄ 0.000₆

 信頼区間（95%) 0.10₂ 0.0₇ 0.02₇ 0.01₈ 0.00₃ 0.00₁ 0.01₉ 0.00₆ 0.01₅ 0.08₈ 0.02₁   0.090
*4 0.00₁ 0.00₂

（注）　＊１                                  　　　：中間精度（時間のみ変えて測定） ＊２　信頼区間(95%) ：             （ℓ：分析所数） ＊３：ZrO2＝ZrO2(+HfO2)－HfO2 ＊４：

（備考）
     (1)　分析所（順不同） :　黒崎窯業㈱，川崎炉材㈱，㈱ヨータイ，旭硝子㈱，ハリマセラミック㈱，品川白煉瓦㈱，東芝セラミックス㈱，東芝モノフラックス㈱

     (2)　分析方法は、JIS R 2013(アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物)による。(a;原子吸光法, c;吸光光度法, e;陽イオン交換分離－キレート滴定法，f;炎光光度法，g;クペロン重量法,

           h;脱水重量吸光光度併用法，i;ICP発光分光法, m;マンデル酸重量法，p;凝集重量吸光光度併用法，v;クペロン分離－キレート滴定法, x;蛍光Ｘ線分析法）

     (3)　各分析値は、日を変えた２回の繰返し分析の平均を示す。2008年2月22日付け版（V20080222）から，各分析値は，LOIゼロ基準に換算して表示する。

     (4)　各平均値は、統計的に外れ値の検定(Grubbs test) を行った後、技術的な検討により採否を決定した。

     (5)　試料調製年月：　1996年 6月

＜認証・調製・値付け機関＞　　　　耐火物技術協会
〒104-0061　　東京都中央区銀座7-3-13
（℡) 03(3572)0705   (Fax) 03(3572)0175

＜ 頒    布    機    関 ＞　　　　西進商事株式会社
〒650-0047　　神戸市中央区港島南町1-4-4
（℡) 078(303)3810   (Fax) 078(303)3822

耐 火 物 技 術 協 会

蛍 光 Ｘ 線 分 析 用 耐 火 物 標 準 物 質 系 列 分 析 成 績 書

ＪＲＲＭ　７１０（アルミナ－ジルコニア－シリカ質耐火物）

分　析　成　績

HfO2

参　考　値
Cr2O3 ZrO2 

*3   化 学 成 分 SiO2 TiO2 CaO MgO Na2O K2OAl2O3 Fe2O3
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